
 
 

3B SCIENTIFIC® PHYSICS  
 
 
 

3B Scientific GmbH • Rudorffweg 8 • 21031 Hamburgo • Alemanha • www.3bscientific.com 
Sob reserva de alterações técnicas 

© Copyright 2013 3B Scientific GmbH 

Espectroscópio em caixa de metal   1003184 
 
 

Instruções de uso 
08/13 ALF 
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Grade 530 l/mm

Espectroscópio com escala
Utilização:
O espectroscópio foi especialmente desenvolvido para 
permitira aos usuários observar por uma fenda um 
espectro de luz que foi fragmentado por uma grade 
com 530 linhas por mm. Através da projeção do espectro 
na escala do espectroscópio, podem ser determinados  

comprimentos de onda das linhas espectrais. Com 
suporte removível para a recepção de uma amostra 
numa garrafinha de plástico.
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