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> 1. A TERMEK BEMUTATASA

14. Mi az a BASICBilly+ Upgrade kit?

Erzékeldkitként, mely a Basic Life Support Billy tanbdbuba van telepitve, az Upgrade kit valds idej(i visszajelzést ad a CPR mliveletrdl, lehetévé téve
a felhaszndldk szdmdra, hogy teljes képzési tapasztalatot szerezzenek. CPR visszajelzések valds idében érkeznek, a telepitett Upgrade kit mobil
alkalmazdasokhoz valé csatlakoztatdsaval. Az alkalmazds valds idejli visszajelzést ad a kompressziérol (mélység, felengedés, sebesség), a Iégzésrdl (térfogat)
és a hands-off idérél valds idében, a visszajelzés és értékelési szabvany pedig megfelel az American Heart Association (AHA) legujabb irdnyelvének. A CPR
kiegészité kit alkalmazdsai a BASICBIlly+ Upgrade kithez Student és Instructor alkalmazasbdl allnak.

4 pontos Upgrade kit

Qe () ® T
2019 AHA \
/ \ © © (©) OO
—4 i © B ,
L —
Czﬂqui?égl}ﬁgh Real-time feedback Quantitative measurement Intuitive system
CPR kiegészité kit Student alkalmazéasa CPR kiegészit kit Instructor alkalmazéasa
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> 2. A BASICBiIlly+ ®SSZETEVOI

21. Hardver

BASICBiIlly+ Upgrade kit
Az Upgrade kit a kompressziérdl és a légzésrdél kiild adatokat valds idében a mobil eszkoz alkalmazdsnak.

Kompresszioérzékelé
Elem (2 AA)
Légzési
modul
Tludoétaska ColorlD matricdk
A tlid6taska a légzési modulhoz van csatlakoztatva, és méri a Iégzés A felhaszndldk a ColorlD matricdk segitségével azonosithatjdk BASI-
térfogatdt és idézitését. CBilly+ készlilékiiket az elsé csatlakozds elsé bedllitdsakor. (Tovabbi

részletekért 1dsd az 5. fejezetet.)

Légzési modul érzékelétartoja

Tiidétdska
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2.2. BASICBiIlly+ szoftveralkalmazas

CPR kiegészit6 kit Student alkalmazasa
A Student alkalmazas egy tanuldst szolgalé alkalmazas; a szoftver valds idében elemzi a tanuld dltal elvégzett CPR-t, és visszajelzést ad.

« Méri a CPR teljesitményt, és valds idejl visszajelzést ad
« Menti és pontozza a mért adatokat
« Ellenérzi és exportdlja a mentett pontszémot

CPR kiegészit6 kit Instructor alkalmazas
Az Instructor alkalmazds egy képzési alkalmazds, amely lehet6vé teszi a CPR nyomon kovetését, amelyet egy vagy tobb tanuld valds idében hajt végre,
segiti az eredmények értékelését, rogzitését és kezelését.

- Tdmogatja az 6sszekottetést akdr 6 tanbdbuval egy idében.
« Méri a CPR teljesitményét és visszajelzést ad

« Menti és pontozza a mért adatokat

« Ellenérzi és exportdlja a mentett pontszémot

Tamogatott eszk6z és verzié

Android eszk6z6k iOS eszk6z6k
2017. utdn kibocsatott eszkozok iOS 11.0 vagy késdébbi
Android 6.0 (Marshmallow) vagy késébbi BLE 4.2 vagy késdébbi

BLE 4.2 vagy késébbi
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> 3. HARDVERTELEPITES

3.1. BASICBiIlly+ Upgrade kit telepitése

1) Csavarja ki a két csavart a tanbdbu hatuljardl. Ha nincs csavar a tanbabujan, kérjik, folytassa a
kovetkezd lépéssel.

2) Vegye le a tanbabu bdrét, és szerelje le a rugé mellett taldlhaté kapcsoldt a tanbdburdl. Tarolja
kuldn vagy dobja ki.

3) Vegye le a védéfolidt az Upgrade Kit hatoldaldn taldlhaté matricardl.

4) Telepitse az Upgrade kitet a BASICBIlly belsejébe gy, hogy a kit illeszkedjen a kerethez, és elle-
\ ndrizze, hogy a kit furata a rugo felé van-e helyezve.

Ha az elemeket helyesen helyezte be, a készlet hangjelzést ad, jelezve, hogy a késziilék be van
kapcsolva.

6 BLS BASICBIlly+ TANBABU | HARDVERTELEPITES
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3.2. Tiidétaska telepitése

1) Szerelje szét a prébabdbu szdjét a tiidétaska konnyebb cseréje érdekében.

2) Vegye le a tlid6zsdkot, amely nincs régzitve a Breath modul tartéjdhoz, és helyezze az Uj tlid6tds-
kat, mely az Upgrade kittel egyttt érkezik.

REGI uJ

3) Amikor a mellkaskeretet visszahelyezi a tanbdbura, ne felejtse el dtvezetni a lélegezteté modult a
mellkaskeret bal felsé nyilasan.

4) Csatlakoztassa a Breath modult a tiidétdskan taldlhato tartéhoz. Helyezze vissza a tanbabu bérét,
és ellendrizze, hogy a tlid6tdska nem gylirédik.
A BASICBilly+ most hasznalatra kész!
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> 4. SZOFTVERTELEPITES

41. Alkalmazasok telepitése

— 1) Csatlakozzon az App Store-hoz (iOS) vagy a Google Play Sto-

/ \ re-hoz (Android).

2) Keresse meg a CPR kiegészité kitet.

Q CPR add-on kit Student

3) Toltse le a Student alkalmazast vagy az Instructor alkalmazdst.
CPR add-on kit Student
(CPR kiegészité kit Student)

CPR add-on kit Instructor
(CPR kiegészité kit Instructor)

SZEREZZE

MEG &.)
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> 5. ELOKESZITES A FELHASZNALASHOZ

5.1. A kit teljesitményének ellenérzése
Gyd6z6djon meg arrdl, hogy a kit sipol, amikor az elemeket behelyezi. A sipolé hang azt jelenti, hogy
a késziilék be van kapcsolva.

Ha 10 percnél hosszabb ideig nincs bemend jel (mellkasi kompresszid vagy l1égzés, vagy pedig
mindkettd), mikozben a késziilék be van kapcsolva, akkor automatikusan kikapcsol.

A tanbabu bekapcsoldsahoz végezzen néhany mellkasosszenyomdst. Ha ismét hallja a sipold
hangot, a BASICBIlly+ be van kapcsolva. .

5.2. Elsé csatlakozas és beallitas
Amikor a BASICBIlly+ késziiléket elész6r csatlakoztatja, rendelje hozza a ColorID-t, és szlikséges a |égzés kalibraldsdnak elvégzése. Ez csak a tanbdbu elsé
csatlakoztatdsa sordn sziikséges.

Cokr 0 Lo
Aot o
E;-F _‘{“ P
(EH &
t e

Elsé csatlakoztatds

> >

A ColorID bedllitasa Légzési modul kalibréldsa.
(Lasd az 5.3. pontot) (Ldsd a 6.2 és a 6.3.
pontot)

5.3 Mi az a ColoriD?
A ColorlID funkcié segit az egyes BASICBIlly+ azonositdsaban és megkiildnbdztetésében.
A szines matrica és a szammatrica egyedi azonositét (ID) rendel a tanbdbujdhoz.

(\
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5.4. A ColorID hozzarendelése

Dok 0 Lol i Lol i Lok i

1) Amikor egy Uj BASICBilly+ kit el6szor csatlakozik a CPR kiegészité kit alkalmazdshoz, a ColorID bedllitdsa automatikusan elindul. A bedllitds sordn a
csatlakoztatott tanbdbu 5 mdsodpercenként folyamatosan sipol az azonositdshoz.

2) Valasszon egy szin + szdm kombinacidt, amelyet hozza kivan rendelni ehhez a tanbabuhoz (a szin kivdlasztdsa kételezd.)

3) Az ,Assign” (Hozzdrendelés) opcid kivdlasztdsa utdn a ColorlD hozzarendelése befejez&dott.

4) Ragassza a megfeleld szinli és szdmu matricdkat a tanbdbujara.

5.5. A ColorID visszaallitasa

Az egyes készletekhez tartozo ColorlID visszaallithato.

[Student App] e .
- A ColorID megvéltoztatdsdhoz koppintson a ColorID ikonra a csatlakoz- PR A Manikin
tatott tanbdbu képernyéjének bal alsé részén, a féképernydn
- A ColorID beallitdsét a ,Settings” (Beallitéasok) ful ,Kit information” (Kit
informdcidi) pontjabdl is modosithatja.
[InstructorApp] O’ e
- Vélassza ki az egyes tanbdbukat a ,,Link” flilrél, majd vélassza a e s
~Change” (Médositds) lehetéséget a ColorID celldn. &
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> 6. AZ ALKALMAZAS FO FUNKCIOI

6.1. Tab menii

CPR kiegészité kit Student alkalmazasa

A CPR kiegészité kit Student alkalmazdsa a kovetkezé fiilekbdl all.

frin)

dﬁo Valés idében figyelemmel kisérheti a CPR teljesitményét.
Training

o

Kezelheti az elmentett képzési feljegyzéseket.

Results
@ Elvégezheti az oktatdshoz alkalmazott bedllitdsokat, beleértve az irdnymutatdst és a pontszdmitdsi
bedllitdsokat.
& 10 B Settings

CPR kiegészité kit Instructor alkalmazéasa
A CPR kiegészité kit Instructor alkalmazdasa a kdvetkezé fiilekbél all.

B

Kivélaszthatja a mérési modszert, és valds idében monitorozhatja a CPR teljesitményét.

Training
3
@ Megjelennek a csatlakoztatott tanbabu informacidi, amelyek lehetdvé teszik az allapot ellenérzését az
- oktatds el6tt.
Link
o
00 . .
Kezelheti a mentett képzést, értékelési nyilvdntartdsokat és tanuldi listdkat.
Data
o s @ Elvégezheti az oktatdshoz alkalmazott bedllitdsokat, beleértve az irdnymutatdst és a pontszdmitdsi
s o . ) beallitdsokat.
Settings
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6.2. Tanulds a Student alkalmazdssal

- Y= § e - - —— § e -

Bt u bt s

Cr
@.a

1) Futtassa a CPR kiegészité kit Student alkalmazdsat, majd vélassza a Connect Kit (Kit csatlakoztatdsa) lehetéséget a foképernydén.

2) Vélassza ki a listdbdl a kivdnt tanbabu-azonositét a Bluetooth kapcsolathoz.

3) Amikor a készlet elészor csatlakozik az alkalmazashoz, a Iégzési modult kalibrdini kell. A kalibrdcios képernyé automatikusan megjelenik.

*Otszo6r adjon megfelelé mennyiségl levegét a képernyén megjelend utasitdésoknak megfeleléen, és nyomja meg a Save (Mentés) gombot.
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- s 4) A Bluetooth kapcsolat sikeres Iétrehozdsa utdn a tanbdbu informécidi megjelennek a képernyén.
Vdlassza ki az értékelési elem(ek)et, csak a kompressziot, vagy pedig mind a kompressziét, mind
a légzést mérve.

* A céltdbla ikon kivdlasztasdval kalibralhatja a Iégzésérzékelét.
@ Ha a I1égzésérzékeld kalibrdlva van

@}} Ha a Iégzésérzékeld nincs kalibralva

* Bedllithatja a mérési mutatdt

. al
Hands-only CPA Az értékelés a csak kézzel végzett CPR alapjan torténik.
Corverlionsl CPR Az értékelés a CPR (30:2) alapjan torténik.
Gyoed e e e TS Jani, 25, 2020 s
i * a5
b}
] Foglalkozas utdn U
o 7 g
3 J—

: Ill-i" P ":"- erm ;'.' ='|.: il g-r} =

" 5] L & " o]

5) Amikor a felhaszndlé elvégzi a CPR-t, az alkalmazds visszajelzést ad a kompressziérdl vagy a légzésrél.

6) A CPR befejezése utdn a mért adatok numerikus dbrdkon jelennek meg.
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6.3. Képzés Instructor alkalmazdssal

- ] o e - - FEE o -

P Training

1) Futtassa a CPR kiegészité kit Instructor alkalmazdsat, és vélassza a féképernyén a ,,CPR training” (CPR képzés) lehetéséget.

2) Ha megnyomja a ,,Connect Kit” (Kit csatlakoztatédsa) gombot, a csatlakozdshoz rendelkezésre 8116 készletek jelennek meg.

- ] o e - - ] o e - =i ] o e -

3) Vdlassza ki a listdrdl a csatlakozni kivant BASICBIlly+ készliléket, és vdrja meg a Bluetooth kapcsolat [étrejottét.

4) A kapcsolat létrejétte utdn nyomja meg a ,Done” (Kész) gombot a tobbi tanbdbu keresésének befejezéséhez.
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5) Amikor a kit el6sz6r csatlakozik az alkalmazdshoz, a Iégzési modult kalibralni kell. A kalibraciés képernyé automatikusan megjelenik.

*Otsz6r adjon megfelelé mennyiségl levegét a képernyén megjelend utasitdésoknak megfeleléen, és nyomja meg a Save (Mentés) gombot.

A Bluetooth kapcsolatok sikeres létrehozdsa utdn a tanuldk megjelennek a képernydn.

- ] o e -

* A céltdbla ikon kivélasztésdval kalibralhatja a légzésérzékelbt.

i < Lo X < e . <
@3/‘- Ha a légzeésérzékeld nincs kalibralva

* Bedllithatja a mérési mutatot

Hancs-orly CFA Az értékelés a csak kézzel végzett CPR alapjan torténik.

“ 4 Corneriionsl PR Az értékelés a CPR (30:2) alapjan torténik.
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7) A CPR kiegészité kit Instructor alkalmazasa legfeljebb 6 tanuldt képes medfigyelni. Kiértékelés kdzben hozzdadhat egy kitet a jobb felsé sarokban
taldlhaté ikonon keresztil.

*A képernydn megjelend visszajelzéssel kapcsolatos informacidkért Idsd a ,, 7.1 Kompresszié- és |égzés-visszajelzési Ul” pontot.

- e (L ] - e (L ]
— O Tamirieg < S {
L s 1% B e LK
o du= 3L aii w1
» GG - p -
142 et 0 158 ﬁ . —
T Reed 3Ly e .ll:' = ) -
@ Zzwi 5.5 o 3
v ;
PO T - (63
L]
i o
M=
Soured e
1 51D q 53 1ml
2 a = (5] 2 ] = &

8) Abban az esetben, ha a tanuldknak nehézségei vannak a képzés sordn, piros visszajelzéssel értesiti tanuldjanak a celldjat. Ezutdn kivdlaszthatja a beme-
netét, és részletesen ellendrizheti a CPR teljesitményét.

*A ,Detailed view” (Részletes nézet) képernyén a vissza nyilgomb megnyomdsdval visszatérhet az el6zé képernydre, vagy megnyomhatja a masik tanuld
ColourlD-jét a képerny6 tetején, amely lehetévé teszi, hogy részletesen megtekintse a masik tanulét.
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9) A CPR teljesitményadatait 6sszefoglalé vagy grafikus nézettel tekintheti meg.

*Lasd a ,,7.2. Grafikus Ul (Instructor alkalmazds)” pontot a grafikus nézetre vonatkozé informdciokért

Szamos tanbdbu egyidejl csatlakoztatdsdhoz, csatlakozzon hozzdjuk egymds utdn a listdbdl, és nyomja meg a ,Done” (Kész) vagy a
LStart” gombot anélkiil, hogy ismételten keresné éket.

Manikin . E A Manskin . v A Manskin .

Manikin a Manikin . a B Manikin .
Manikin Q5247 Manikin 05247 Manikin 05247
Manikin Mandkin Mandkin

Ha van olyan kit, amely nincs kalibrdlva a kitek koziil, azonnal megjelenik a relevans kit kalibracids képernydéje.
A kalibralas befejezése utdn a tanbdbukat folyamatosan csatlakoztathatja.

Bepath Cafibration

© Mardiin DEZ4T

A Manikin . o L= i A Manikin .
B Manikin . s 35 B Manikin .
E =Tir T_]‘- ()
i

Manikin Q5247 c Manikin 05247

Mandkin L Mandkin
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> 7. VISSZAJELZES ES GRAFIKUS Ul

71. Kompresszio- és légzés-visszajelzési Ul

- am o -
Cremz I 3f12 j
95ec.
[t i
A 60 160
Grafikus }({_
S visszajelzés —_—
- - 6cm
& 4
s i
Szbveges R
Recoll neaded visszajelzés 5 7/
4 8
Mennyiségi 3 9 y—
- ) Visszajelzés 600mL
TIOCRPM £.2cm
) Sk 2 10
R 4sec.
il 1 Hands-off Time 1 400mL
& Ll & 0 12
7.2. Grafikus Ul (csak Instructor alkalmazashoz)
Kompresszié | Légzés
| > 1
Jé Felengedés
kompresszid szlikséges Hands-off id6

1cm
5em
6cm

Tdl erés
kompresszié

Tul gyenge Megfelel6
Kompresszié 1égzés
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Tul gyenge légzés

Tul erés
1égzés

Idétartam

Kompresszids arany
Eltelt id6

Felengedés visszajelzés

Kompresszié
mélysége

Maximalis mélység
teljesitve

A kompresszids beme-
neti jel dllapota

1dézité

Maximdlis térfogat
biztositva

Légzéstérfogat

Hands-off id6

Légzési bemeneti
jel dllapota
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> 8. TOVABBI FUNKCIOK

8.. Mentett adatok attekintése

CPR kiegészité kit Student alkalmazasa CPR kiegészitd kit Instructor alkalmazasa
- BEE - - BEE - - BEE - - BEE -
Co Dta L] £o Finausi
RESUHTS
Jon, 25, J020 v 5 (I L e St i

=, W B ag A Lt [l m 3 LI o § gB o p— 28
8.3 Bewiinin W% 33 w i e - - Mo
i e iy [ 100 i
gb w o .
e " L= e " L= A & 2 L3 & 2
ne e
A Student alkalmazds ,Result” (Eredmény) fiile ~M Az Instructor alkalmazas ,Data” (Adatok) file
Results Data

Eredmény torlése a listardl (gyakori mind az Instructor, mind a Student alkalmazasoknal)

i - - e - -
Rogus Rogus
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8.2. Az eredmény/tanusitvany exportdlasa PDF fajlként

=1J (L] § i
< A
Jary, 25, TR0 pd J@
1 [T
(g e (]
OB . S
83wl s
95 =
- = s e
o BB g e
& hocmg AR

Az eredményeket kinyomtathatja, vagy PDF fdjlokat exportdlhat mds alkalmazdsokba, ha a Student/Instructor alkalmazds egyéni (részletes) eredményei-
ben a jobb felsé sarokban taldlhaté ,Sharing” (Megosztds) ikonra kattint.

Student Name ity o L L] @ @

= e V20 e 7L 20 100 100 100 100
Lt | !.mdenl:klme TS T ST
m v o 70 208 100 100 100 100
CERTIFICATE OF COMPLETION
FRR—— (o Husdy- S ———
% . i
ey LE I ke Ay JEI\EBDE
-ﬂ”‘_‘ Llem 1130 e MR BT Fat 11
l b1 tomrepited L Yoy PR ey
i l Ba WD 3 .
E Ufdom (ETE TP Hy b1 Ereew L-_—'::I:.m_m,- [YY we—ry
o L | k] 11, B (ET T EPe - P Ereid BEACRE
I:. R

Tl ||||H|1HIH|‘1II11'||| !-IL—

i

i inagnecion o

Eredmény lap (bal) és tanusitvany (jobb). A tanusitvdnyokat csak az Instructor alkalmazdasbdl lehet exportdini.
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8.3. A tanbabu atnevezése

CPR kiegészité kit Student alkalmazasa

Amikor a tanbdbut atnevezik,

- = P - o [ mentésre kerll a kitben, igy
TR oo 4 vt < il a megvaltoztatott név jelenik
’ ) A Manikin (o i meg a kovetkezd csatlako-
AT - X
b—— b i z4skor.
'. e = L, .
A tanbabu neve legfeljebb
M e [ 15 karakterbdl allhat.
0 FEaans
o @ e
e _—y - 2]
2% wadeal v 1w
i o, e 2
& L) @ A, L =

Atnevezheti a tanbabut a ceruza alaku ikon megnyomdéséval a tanbabu neve mellett.

CPR kiegészitd kit Instructor alkalmazéasa

=1J [T § i =1J

[ LET J =1J
§ s o Tepiring s

-
I Tepiring i Fokaryliny

.'.E-wn-.-. . .l.-\-\.-u—. ran T A Manikin o
B E E e s
Liwmn L

—— S s

e L S Eoevesing W Sl S Eoevesing h— 3
Q — 8

= [T - oaiwm
A —abaed § - e wudeal v
1 e, e e 1 e, e e
A. @ i @ A. @ i & A @ =

Amikor megjelenik a tanbabuk listdja, nyomja meg a cellt balra annal a névnél, amelyiket meg kivanja véltoztatni, és a Rename (Atnevezés) gomb megje-
lenik. Atnevezheti a Link filon taldlhaté kitinformdciokbdl is.
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8.4. Tanulé nevének atnevezése (csak Instructor alkalmazashoz)

Tanulék atnevezése minden cella esetében

=1J [T § i
o R Trrang

A ﬂw-. 1 .

(.--

A megfeleld tanuld nevét Ugy vdéltoztathatja meg, hogy a cellat balra tolja.

*A tanulé megvaltoztatott neve megmarad, amig a relevdns kapcsolat fennmarad, és az eredmény mentésre keriil a megvaltoztatott név alatt.

Tanul6 atnevezése eredmény esetén

=1 [Tl LE1 J
Residi

AR 2 IE
PR 30 - P2
IO R

Lind o ropmahi {u}

& B [ T . wr ma W

L. e NRRAN LR peEm R

B Bt " - TR T
ey W B B

€ Shucherd 3 & L] e
[ . 10D st W

a5 ™
“ TP T PE HES
A o i @ 2 o =
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8.5. A csatlakoztatott kit adatainak ellenérzése

CPR kiegészit6 kit Student alkalmazasa CPR kiegészit6 kit Instructor alkalmazdsa
T e e - T e e - Ty e e - T =
< o <
5|‘|1Ell1g!i
& b I

A g -
P L

B M 2=
Nl il il A + &
Loy awmonac b oo

Contnirs [ — Eu

Targert Patirsl

A Student alkalmazas ,Settings” (Bedllitasok) fiile @ Az Instructor alkalmazas ,Links” (Linkek) fille
settings = »Kit Information” (Kit informacick) Ume = Valassza ki a kivant tanbdbut a részletes informacick
’ ellenérzéséhez

Kalibralja ujra a Iégzési modult a kit informdcios képernydjén
(gyakori az Instructor és Student alkalmazdsoknal)

A AR
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8.6. A bedllitds megvaltoztatdsa

Véltoztassa meg a nyelv bedllitdsat.
Az English(US) (Angol (US)) nyelv kivalasztdsakor a mélység hiivelykben jelenik meg.

s o — A CPR paraméterek kizdrhatdk, vagy bevonhatdk a kompressziés és a légzési paraméterekbe a pont-
Settings szamitds soran. A kompresszid és a Iégzés pontszdm ardnya beallithatd. (Alapértelmezés - 75:25)
Langyiagt

Bedllithatja a metrondm hangjdnak a ritmusat, mely a kompressziét vezérli.
Sean Cakeulations (csak a Student alkalmazas esetén)

CORErIEBGn MBS

Kivdlaszthatja az irdnymutatdst és a menté személy tipusat.

(e L . .
Bedllithatja a beteg tipusat.
he : Lehetséges, hogy a tanbdbu nem tdmogatott, ez modelltél fiigg.
Cyci
Amikor eléri a bedllitott ciklusok szamat, az értékelés automatikusan befejezédik.
Ans Verdon Ha a = (végtelen) értéket allitja be, a mérést addig végzik, amig a felhaszndld befejezi a mérést.
Tutorisd
B Infgrmalion
firsath Calibeation Ismét megnézheti az oktatd videdt.

= e ]
- Mddosithatja a készlet adatait, és kalibralhatja a Iégzésérzékelbt.
(csak a Student alkalmazas esetén)

Az aktudlis alkalmazas verzidjanak ellenérzése

- = § s T = § s
< reion
Sontings
[ éé
s Al
e Bl b

]

[

Targert Patirsl
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> 9. KARBANTARTAS

9.1. A kit elemtoltottségi szintjének ellenérzése

- e B

Ellenérizze a kit informdcidindl a ,Training” (Képzés)
féképernyén vagy a Student alkalmazés ,Settings”
(Beadllitdsok) oldaldn.
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Ellenérizze a ,Link” flilon vagy az
Instructor alkalmazds Manikin Info
(Tanbdbu informacid) fiilén keresztil.
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> 10. HIBAELHARITAS

10.1. Gyakran ismétlédé kérdések

K. Az alkalmazas nem ismeri fel a kitet. }

V. 1) Végezzen mellkasi kompressziét a BASICBIlly+ késziiléken, hogy ,felébressze” a kitet. Ha sipold
hang nem hallhatd, vegye ki az elemeket, majd tegye vissza.

2) Ha az elemek kivétele és visszahelyezése utdn tovabbra sem hallatszik a csipogé hang, cserélje
ki az elemeket.

3) Ha a készlet még mindig nem keresi és nem taldlja az alkalmazast az elsé 2 hibaelharitdsi mlve-
let utdn, kérjik, vegye fel a kapcsolatot a 3BScientific tigyfélszolgdlataval.

K. Ugy tlinik, hogy az Upgrade kit aramelldtasa be van kapcsolva, de az alkalmazas nem keresi a kitet.

V. Ha a ,HeartiSense” alkalmazdst haszndlja, €s nem az ,Add-on kit” alkalmazast, akkor a kit nem csatlakoztathatd. Keressen rd az App Store-bdl vagy
a Google druhdzbdl az ,Add-on kit” elemre, és toltse le a megfelel alkalmazast.

CPR kiegészitd kit HeartiSense
Student/Instructor x Student/Instructor
alkalmazdsok alkalmazasok

K. Az elemeket megfeleléen helyezte be, de a kit kompresszié utdn sem ébred fel (vagy nem ad ki sipolé hangot).
V. 1) Kérjlk, ellendrizze, hogy az elemek megfeleléen vannak-e behelyezve. Ha az elemek végei nem érik az elektroddkat, akkor az dramelldtds nem
kapcsol be.

2) Kérjuk, cserélje ki a régi elemeket Uj elemekre.

K. Az alkalmazas haszndlata k6zben megjelenik az ,,Low Battery” (Alacsony elemtoltottség) lizenet. R ——T

Ehp Bl ping B
it e T L

V. Kérjlk, cserélje ki a régi elemeket Uj elemekre. oK

K. Amikor levegét juttatunk, a tanbdabu mellkasa emelkedik (a feltolt6tt levegé miatt), de az alkalmazds nem mutat értéket.

V. Kérjlk, ellendrizze, hogy a légzés modul megfeleléen van-e rogzitve a tiidétaskdhoz.
K. Hol ellenérizhetem a kit szoftverének (firmware) adatait?
V. A Student alkalmazds esetén Iépjen a ,Settings” > ,Kit Information” (Beéllitdsok > Kit informacidk) lehetéségre, majd ellenérizze a ,Kit Software” (Kit

szoftvere) elemet.
Az Instructor alkalmazas esetén Iépjen a ,Link” flilre, majd vdlassza ki azt a kitet, amelyrdl tovdbbi informdcidkat szeretne ellendrizni.
*Lasd a 8.5. pontot

K. Hol ellenérizhetem az alkalmazds verziéjat?

V. Vélassza a ,Settings” > ,App Version” (Bedllitdsok > Alkalmazds verzidja) lehetdséget.
*Lasd a 8.6. pontot
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10.2. Hibaelharitas

Tiinet

Ok

Hibaelharitas

Mikozben megprdbal csatlakozni a kithez,
megjelenik a ,Connection Failed” (Csatlakozas
sikertelen) Gizenet.

Vagy a bal oldalon Iathaté ikon
|athatd.

A légzési modul haszndlata nem jo, és ki kell
cserélni.

A légzési modult ki kell cserélni, kérjlk, fordul-
jon a 3BScientific tigyfélszolgdlatdahoz.

Az alkalmazastdl valé levélasztds utdn a kit
ismételten hangjelzést ad.

Lehetséges, hogy valami blokkolja az érzé-
keld részét, ami az ébresztési funkcio hibajat
okozza.

Tavolitsa el az akaddlyokat (kit modulkdbelét,
tdrgyat stb.) az érzékeld rész kézelében (a
kiten 1évé furata) a kittél.

A 1égzési modul megfeleléen van csatlakoz-
tatva, de a megadott érték nem megfeleld.

A légzési modul tul régi, és ki kell cserélni.

A 1égzési modult ki kell cserélni, kérjlk, fordul-
jon a 3BScientific tigyfélszolgdlatédhoz.

Lehet, hogy az elmentett |égzési kalibraciés
érték hibds, igy a megfelel Iégzésmennyiség
nem mutathato ki.

Nyissa meg a ,,Kit Information” (Kit informacid)
képernyét, majd nyomja meg a ,,Calibra-

tion” (Kalibralds) gombot a légzésérzékeld
Ujrakalibréldséhoz.

A CPR munkamenet sordn 5 percen és 5
méteres tdvolsdgon bellil tovdbbra is megsza-
kad a kapcsolat a kittel.
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A hasznalt mobil eszk6z nem kompatibilis a
kittel.

Javasolt miszaki specifikdcié a mobil

eszkdzokhoz:

- i0S
Az OS verzidja 11 vagy késdébbi, iPhone 6
vagy Ujabb, iPod Touch 6. vagy ujabb gene-
récio, 5. generdcids iPad vagy Ujabb, iPad
mini 4 vagy Ujabb, iPad Air 2 vagy Ujabb az
ajanldsok szerint.

+ Android
A 2017. utén kiadott eszk6zok, amelyek
tdmogatjdk a 6.0 (Marshmallow) operacios
rendszereket vagy Ujabb verzidit, valamint a
BLE 4.2 vagy ujabb verzidkat

* Egyes alacsony kategdrigju modelleknél a
BLE 4.2 vagy Ujabb verzidival is kapcsolatban
lehetnek a csatlakozdsi problémdak

A kit szoftvere elavult.

Lasd a ,,8.5. A csatlakoztatott kit adatainak
ellendérzése” pontot, és ellendrizze a ,Kit soft-
ware” (Kit szoftvere) tételt.

Frissitésre van sziikség, ha a firmware verzidja
1.1.1-nél alacsonyabb szintl. Vegye fel a kap-
csolatot a 3BScientific ligyfélszolgdlatdval.

A kapcsolat megszakadhat, ha akadaly all
fenn a készlet és a felhaszndld mobil eszkoze
kozott.

Kérjiik, ellenérizze, hogy nincs-e akadaly a kit
és a felhaszndlé mobil eszkoze kozott.
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> 11. GARANCIA

1. A gyérté KORLATOZOTT GARANCIAT kindl a gydrtési vagy anyaghibék ellen normédl hasznalat esetén a vasarlds napjatél szamitott egy (1) évig. A
,BASICBIlly+ Upgrade Kit” barmely olyan alkatrésze, ami a garancidlis idészakon beliil hibdsnak bizonyul, ingyenesen javitdsra kerll. Az tigyfél felelés a
sz4allitdsi és kezelési dijakért a gyartd altal kijelolt helyre.

2. Az tgyfélnek igazolnia kell a vdsarlds ddtumat, a vdsarlds helyét és a vételdrat, hogy a korlatozott j6tdllds keretében igénybe vehesse a szolgéltatdst. A
gyartd egyetlen ligynokének, képviselbjének, kereskedéjének sincs joga megvéltoztatni a korldtozott jotallds kotelezettségeit vagy korlatozasait.

3. A GYARTOVAL SZEMBEN A VEVO EGYETLEN ES KIZAROLAGOS JOGORVOSLATA A HIBAS ARUK ITT BIZTOSITOTT JAVITASA VAGY CSEREJE. A
,BASICBIlly + Upgrade Kit” bdrmely alkatrészének javitdsa nem hosszabbitja meg ezt a korlatozott jStalldst, és nem kezd Uj korldtozott jotalldsi id6t.

4. A gyarto fenntartja a jogot, hogy megtagadja a jétélldsi szolgdltatdst vagy cserét, ha a termék meghibdsoddsa kopds, rendellenes haszndlat, helytelen
haszndlat, helytelen kezelés, helytelen alkalmazés, baleset, elhanyagolds, helytelen telepités, mddositds, nem engedélyezett alkatrészek vagy tarto-
zékok hasznaélata, beadllitdsok vagy javitdsok dltal torténik, amelyeket barki mds végez, mint a gyarté vagy meghatalmazott képviselbje, vagy barmely
okbdl, kivéve a hibds kivitelezést vagy anyagot. Ez a korldtozott j6téllds nem vonatkozik a nem megfelelé miikodési kornyezetekbdl, téroldsi kornye-
zetekbdl, természeti katasztréfakbdl vagy vis maiorbdl eredé meghibasodasokra vagy karokra. A GYARTO NEM FELELOS A ,BASICBilly+ Upgrade
Kit” HASZNALATANAK, ILLETVE A JELEN VAGY BARMILYEN MAS KIFEJEZETT VAGY KOZVETETT GARANCIA MEGSERTESENEK EREDMENYEKENT
FELMERULO ESETLEGES VAGY KOVETKEZMENYES KAROKERT.

> 12. ELERHETOSEG
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