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> 1. URUN TANITIMI

11. BASICBiIlly+ Yiikseltme Kiti nedir?

Temel Yasam Destegi Billy mankeninde takil olan bir sensor kiti olarak Yikseltme kiti, CPR islemi ile iligkili olarak gercek zamanli geri bildirimde bulunarak
kullanicilarin tam bir egitim deneyimi yasamasina olanak tanir. CPR geri bildirimi, mobil uygulamalarda kurulu olan Yiikseltme kitine baglanarak gercek zamanl
olarak alinabilir. Uygulama, kompresyon (derinlik, geri ¢cekilme, hiz), nefes (hacim) ve eller serbest siresi icin gercek zamanl geri bildirimde bulunmaktadir
ve geri bildirim ile degerlendirme standardi Amerikan Kalp Dernegi'nin (AHA) son kilavuzuna uygundur. BASICBilly+ Yukseltme kiti icin CPR eklenti kiti
uygulamalari bir Ogrenci ve bir Egitmen uygulamasindan olusmaktadir.

Yiikseltme kiti 4puan

Qe () ® T
2019 AHA
/ K © © (©) Oo
—4 i © B ,
L —
Czﬂqui?gglﬂgh Real-time feedback Quantitative measurement Intuitive system
Bgrenci CPR eklentisi kiti Egitmen CPR eklentisi kiti
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> 2. BASICBilly+ BiLESENLERI

21. Donanim

BASICBiIlly+ Yiikseltme Kiti
Yukseltme kiti, kompresyon ve nefes verilerini gercek zamanli olarak mobil cihaz uygulamasina génderir.

Kompresyon sensorii

Pil (2 AA)
Nefes

modiilii
Akciger torbasi Renk Kodu cikartmalari
Akciger torbasi nefes modiiliine baglidir ve nefes hacmi ve zamanlama- Kullanicilar, ilk baglantinin baslangig ayarlari sirasinda BASICBilly+'yi
sini Olgebilir. tanimlamak icin Renk Kodu ¢ikartmalarini kullanabilir. (Ayrintili bilgi icin

bolim 5’e bakiniz.)

Nefes modiilii sensérii tutucusu

Akciger torbasi
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2.2. BASICBiIlly+ Yazilim uygulamalari

Bgrenci uygulamasi CPR eklentisi kiti
Ogrenci uygulamasi bir grenim uygulamasidir ve bu yaziim bir égrenci tarafindan gerceklestirilen CPR’yi gercek zamanl olarak analiz eder ve geri bildi-
rimde bulunur.

« CPR performansini lger ve gergek zamanli geri bildirimde bulunur.
« Olglilen verileri kaydeder ve puana doniistiiriir
- Kaydedilen puani inceler ve disa aktarir

Egitmen uygulamasi CPR eklentisi kiti
Egitmen uygulamasi, bir ya da daha fazla 6grenci tarafindan gerceklestirilien CPR’nin gercek zamanl olarak izlenmesini saglayan ve sonuclarin degerlendi-
rilmesini, kaydedilmesini ve ydnetilmesini saglayan bir egitim uygulamasidir.

« Bir seferde 6 adede kadar manken baglantisini destekler
« CPR performansini &lger ve geri bildirimde bulunur

. Olgiilen verileri kaydeder ve puana déniistiiriir

- Kaydedilen puani inceler ve disa aktarir

Desteklenen cihaz ve versiyon

Android Cihazlar iOS Cihazlar
2017 yiindan sonra piyasaya sunulan iOS 11.0 ya da Uzeri
cihazlar BLE 4.2 ya da lzeri

Android 6.0 (Marshmallow) ya da Uzeri
BLE 4.2 ya da lizeri
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> 3. DONANIM KURULUMU

3.1. BASICBiIlly+ Yiikseltme Kitinin kurulumu

1) Mankenin arkasindaki iki vidayi sokiin. Versiyonunuzda vida takili degilse bir sonraki adimla devam
edin.

2) Mankenin cildini ¢ikarin ve yayin yaninda bulunan tiklayiclyt mankenden sokiin. Bunu ayri bir yerde
saklayin ya da atin.

3) Yiukseltme Kitinizin arkasinda bulunan ¢ikartmanin tizerindeki koruyucu filmi ¢ikarin.

4) Yikseltme kitini, kit kafese oturacak sekilde BASICBIlly icerisine takin ve kit lizerindeki deligin yaya
\ bakacak sekilde yerlestirildiginden emin olun.

Piller dogru sekilde takildiginda, kit bip sesi ¢ikararak gticiin ACIK oldugunu belirtmelidir.
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3.2. Akciger torbasinin takilmasi

1) Akciger torbasini daha kolay degistirmek icin mankenin agzini sékdin.

2) Nefes modiilu tutucusu bulunmayan akciger torbasini ¢ikarin ve Yiikseltme kitinde sunulan yeni
akciger torbasini takin.

ESKi YENi

3) Gogus kafesini mankene geri takarken, nefes moduliint gégus kafesinin sol Ustteki deliginden
gecirmeyi unutmayin

4) Nefes moduiliini, akciger torbasi Gizerinde bulunan nefes modiill tutucusuna takin. Mankenin
cildini yerlestirin ve akciger torbasinin garip bir sekilde katlanmadigindan emin olun.
Boylece BASICBilly+ kullanima hazirdir!
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> 4. YAZILIM KURULUMU

4. Uygulamalarin kurulumu

—>

Q CPR add-on kit Student

CPR add-on kit Student
(CPR eklentisi kiti Ogrenci)

CPR add-on kit Instructor
(CPR eklentisi kiti Egitmen)

AL&‘)
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1) App Store (iOS) ya da Google Play Store (Android) uygulamasina baglanin.

2) CPR eklenti kitini arayin.

3) Ogrenci uygulamasi ya da Egitmen uygulamasini indirin.
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> 5. KULLANIMA HAZIRLIK

5.1. Kit gliciiniin kontrol edilmesi
Piller takildiginda kitin bip sesi ¢ikardigindan emin olun. Bip sesi, glictin agik oldugu anlamina gelir.

Gii¢ aclldiginda 10 dakikadan daha uzun siire herhangi bir giris olmadiginda (gogiis kompresyonu
ya da nefes verme veya her ikisi), kit otomatik olarak kapanacaktir.

Mankeni agmak igin bazi gégiis kompresyonlari gerceklestirin. Bip sesini tekrar duydugunuzda
BASICBilly+ Acik durumdadir. .

5.2. ilk baglanti ve ayarlar
BASICBilly+ ilk kez baglandiginda, Renk Kodu atanmasi ve nefes kalibrasyonu yapilmasi gerekecektir. Bu yalnizca mankeninizin ilk baglantisi sirasinda
istenecektir.

Cokr 0 Lo

Ik baglanti .
7 )
Renk Kodunun Ayarlanmasi Nefes Modiliintin Kalibre
(Bolim 5.3’e bakiniz) Edilmesi
(Bolim 6.2 ve 6.3’e
bakiniz)

5.3 Renk Kodu nedir?
Renk Kodu 6zelligi, her BASICBIlly+'yi tanimlamaniza ve ayirt etmenize yardimci olmaktadir. ‘ .
Renkli ¢cikartma ve numara ¢ikartmasi mankeninize 6zel bir kimlik atar. .

(\
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5.4. Renk Kodunun Atanmasi

*
& o N
N e - 00 -

| | 0 -
& m—— . 0

1) Yeni bir BASICBilly+ kiti, CPR eklentisi kiti uygulamasina ilk kez takildiginda, ColorID (Renk Kodu) ayarlari otomatik olarak baslatilir. Kurulum sirasinda,
bagli manken her 5 saniyede bir siirekli olarak bipler, boylece onu tanimlayabilirsiniz.

2) Bu mankene atamak istediginiz bir renk + numara segin (Renk se¢imi zorunludur.)

3) ‘Assign’ (Ata) secimi yaptiginizda, Renk Kodu atamasi tamamlanir.

4) iigili renk ve numara gikartmalarini mankeninize yapistirin.

5.5. Renk Kodunun Sifirlanmasi

Her kitin Renk Kodu sifirlanabilir.

[Ggrenci Uygulamasi] firmune Ay ‘
- Bagli mankenin ekraninda sol kdsede goriilen Renk Kodu simgesine praT - A Manikin
tiklayarak ana ekranda gorunttlenen Renk Kodunu degistirin.
- Renk Kodunu ayrica ‘Settings’ (Ayarlar) sekmesindeki ‘Kit information’ (Kit
bilgileri) Gzerinden de degistirebilirsiniz.
[Egitmen Uygulamasy K 0 e
- ‘Link' (Baglanti) sekmesinde her bir manken yuvasini segin ardindan _— ¢
Renk Kodu yuvasinda ‘Change' (Degistir) 6gesini segin. &
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> 6. UYGULAMANIN BASLICA OZELLIKLERI

6.1. Sekme meniisii

Bgrenci uygulamasi CPR eklentisi kiti

Ogrenci uygulamasi CPR eklentisi kiti asagidaki sekmelerden olugmaktadir.

frin)

dﬁo CPR performansini gercek zamanli olarak izleyebilirsiniz.
Training

o

Results

Kaydedilmis egitim kayitlarini yonetebilirsiniz.

@ Kilavuz ve puan hesaplama ayarlari dahil olmak uzere egitime uygulanan ayarlar yapabilirsiniz.
8. e B Settings

Egitmen uygulamasi CPR eklentisi kiti

Egitmen uygulamasi CPR eklentisi kiti asagidaki sekmelerden olusmaktadir.

B

Olciim yéntemini segebilir ve CPR performansini gercek zamanli olarak izleyebilirsiniz.
Training

[N

@ Bagli mankenin bilgileri goriintiilenerek, egitimi gerceklestirmeden énce durumunu
Link kontrol etmenizi saglar.

o

Kaydedilmis egditimi, degerlendirme kayitlarini ve 6grenci listesini yonetebilirsiniz.
Data

R

; Kilavuz ve puan hesaplama ayarlari dahil olmak tzere egitime uygulanan ayarlari yapabilirsiniz.
o Settings
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6.2. Ogrenci uygulamasini kullanarak 6grenme

- Y= § e - - —— § e -

1) Ogrenci CPR eklentisi kitini calistirin ve ana ekranda 'Connect Kit' (Kiti Bagla) dgesini secin.

2) Bluetooth baglantisini yapmadan 6nce listeden istediginiz manken kimligini segin.

3) Kit uygulamaya ilk kez baglandiginda, nefes modiilii kalibre edilmelidir. Kalibrasyon ekrani otomatik olarak acilacaktir.

*Ekranda belirtildigi gibi 5 kez uygun hacimde nefes verin ve Save (Kaydet) digmesine basin.
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i T 4) Bluetooth baglantisi basariyla yapildiginda, ekranda manken bilgileri gorunttlenir. Yalnizca komp-
resyon ya da hem kompresyon hem nefes olcimi yapan degerlendirme dgesini (6gelerini) segin.

* Nefes sensoriini, hedef seklindeki simgeyi secerek kalibre edebilirsiniz.
@ Nefes sensorii kalibre edilmisse

@}} Nefes sensori kalibre edilmemisse

* Olciim birimini ayarlayabilirsiniz

. o
Hands-only CPA Degerlendirme, sadece ellerle CPR esas alinarak gercgeklestirilir.
Corverilionsl CPR Degerlendirme, CPR esas alinarak gerceklestirilir (30:2).
Eyded e W 4R Jani, 25, 2020 s
i * a5
4
] Oturumdan sonra « | o8
o 7 iy
83

1 Ill-i" P ":"- cm ;'.' ='|.: il g-r} =

L [ " ] L [

5) Bir kullanici CPR gerceklestirdiginde, uygulama kompresyon veya nefes icin geri bildirimde bulunur.

6) CPR tamamlandiginda, dl¢lilen veriler sayisal degerler seklinde goérintilenir.
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6.3. Egitmen uygulamasinin kullanarak 6gretme

- ] o e - - FEE o -

1) Egitmen CPR eklentisi kitini galistirin ve ana ekranda 'CPR training' (CPR egitimi) 6gesini segin.

2) 'Connect Kit' (Kiti Bagla) 6gesine tikladiginizda, baglanti icin uygun kitler gosterilir.

- ] o e - - ] o e - =i ] o e -

3) Listeden baglanmak istediginiz BASICBIlly+'i secin ve Bluetooth baglantisinin yapilmasini bekleyin.

4) Baglanti kuruldugunda, diger mankenleri arama islemini tamamlamak igin 'Done' (Bitti) diigmesine tiklayin

14 BLS MANKENI BASICBilly+ | UYGULAMANIN BASLICA OZELLIKLERI



BLS MANKENI BASICBiIlly+

5) Kit uygulamaya ilk kez baglandiginda, nefes sensorii kalibre edilmelidir. Kalibrasyon ekrani otomatik olarak acilacaktir.

*Ekranda belirtildigi gibi 5 kez uygun hacimde nefes verin ve Save (Kaydet) digmesine basin.

- ] o e -

Bluetooth baglantilari basariyla yapildiginda, ekranda 6grenciler gorintilenir.

* Nefes sensoriini, hedef seklindeki simgeyi secerek kalibre edebilirsiniz.

@3/‘- Nefes sensorii kalibre edilmemisse

* Olglim birimini ayarlayabilirsiniz
Hancs-only CPA Degerlendirme, sadece ellerle CPR esas alinarak gergeklestirilir.

Corverilionsl CPR Degerlendirme, CPR esas alinarak gerceklestirilir (30:2).
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7) Egitmen CPR eklentisi kiti en fazla 6 6grenciyi goriintiileyebilir. Degerlendirme yaparken sag ust késedeki simge lizerinden bir kit ekleyebilirsiniz.

*Ekranda goriintlilenen geri bildirim hakkindaki bilgiler icin ‘7.1 Kompresyon ve Nefes Geri Bildirimi Kullanici Araylizi’ bolimine bakiniz.

- e (L ] - e (L ]
— O Tamirieg < S {
B il 0. Boa e LK
o du= 3L aii w1
» GG - p -
142 et 0 158 ﬁ . —
T Ao 3 0 e .'l" 3 -- )
@ 102e B B I 3
o -
-~ B D - 6,31
L]
i = ' o
M=
Soured e
185 B3 m 5 S31ml
L 4 B @ L 4 B @

8) Bir 6grencinin egitimi sirasinda sorun yasamasi durumunda, bu 6grencinin yuvasinda kirmizi bir geri bildirimle bilgilendirilirsiniz. Boylece bu yuvayi secebi-
lir ve CPR performansini ayrintili olarak kontrol edebilirsiniz.

*Detailed view' (Ayrintili goriiniim) ekraninda, bir dnceki ekrana geri donmek igin geri ok tusuna basabilir ya da ekraninizin st tarafinda farkl bir 6grencinin
Renk Koduna basabilirsiniz, bu size bir baska 6grencinin ayrintili gériiniimiine ge¢cme olanagdi taniyacaktir.
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i ¥ e LET =1 LET el = LET
[ < e [T
ABR 2 I8 L \ Stuent 001
PRIDE 20 - PSR A 2L i
\ L= - 95
L b e

Llle;..m.l = = —

D dwrw

Evili 1
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A . - (o] 2 = (] 2 :

9) CPR performans verilerini, bir 6zet goériiniim ya da grafik gériinimdi ile birlikte inceleyebilirsiniz.

*Grafik gortiniimiine iliskin bilgiler igin '7.2. Grafik Kullanici Araytizii (E§itmen uygulamasi)' bolimiine bakin

Ayni anda birka¢ manken baglantisi yapmak icin bunlari listeden ardil sirayla baglayin ve bunlari art arda aramadan 'Done' (Bitti) ya da
'Start' (Baslat) digmesine basin.

Manikin . E A Manskin . v A Manskin .

Manikin a Manikin . a B Manikin .
Manikin Q5247 Manikin 05247 Manikin 05247
Manikin Mandkin Mandkin

Kitler arasinda kalibre edilmemis bir kit varsa derhal ilgili kite ait kalibrasyon ekrani acilacaktir.
Kalibrasyonu tamamladiktan sonra mankenleri kesintisiz olarak baglayabilirsiniz.

Bepath Cafibration

© Mardiin DEZ4T

A Manikin . o L= i A Manikin .
B Manikin . s 35 Manikin .
E =Tir T_]‘- ()
i

W

Manikin Q5247 c Manikin 05247

Mandkin L Mandkin
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> 7. GERI BILDIRIM VE GRAFiK KULLANICI ARAYUZU

741. Kompresyon ve Nefes Geri Bildirim Kullanici Arayiizii

ol T A Lt

ez Iy 3f12

Rocoll needed

Batm Deplth
TIOCPM E.3cm
L
2 e &

Grafik Geri
Bildirimi

Metin Geri
Bildirimi

Kantitatif
Geri Bildirim

60 160

3 9
600mL

4Sec.

1 Hands-off Time 1 400mL

7.2. Grafik Kullanici Arayiizii (yalnizca Egitmen uygulamasi icin)

Kompresyon
yi Geri cekme
Kompresyon gerekli
Tcm A A
5cm v
6cm 4 |
Cok Giglu
Kompresyon
Cok Zayif
Kompresyon

Eller serbest
suresi

600mL
400mL

3.0s

Nefes

Cok Zayif Nefes
v
- -

lyi Nefes

39

54s

Cok Gugli Sire
Nefes
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Kompresyon hizi
Gegen siire

Geri cekme geri bildirimi

Kompresyon
derinligi

Gergeklestirilen
maksimum derinlik

Kompresyon girisi
durumu

Zamanlayici

Verilen maksimum
hacim

Nefes hacmi

Eller serbest siresi

Nefes girisi
durumu
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> 8. DIGER OZELLIKLER

8.1. Kayith verilerin incelenmesi

Bgrenci CPR eklentisi kiti

=1J [T LE1 J =13 [T L1}

<
Jony, 25,2020 manm

w a5 - ~

i ' ]

“ = g
B3 s W
9 :
L . =) L . =)

ne

Ogrenci uygulamasinin ‘Sonug’ sekmesi
Results

Sonucun listeden silinmesi (Egitmen ve Ogrenci uygulamalarinda ortak)
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Egitmen CPR eklentisi kiti

=1J [T
(=
LR ]
e
LU ]

o
00

Data

21

LG

0D maiiin

L
[T ]

Egitmen uygulamasinin ‘Data’ (Veri) sekmesi
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8.2. Sonucun/sertifikanin PDF dosyasi olarak aktariimasi

=1J (L] § i
< .
Jany, 25, TORA0 G [
1 [T LE1 J
T (]
g8 . Swaert i
83wl s
g i ]
95 v =5 " 17
- o MR D
o BE s e s
& hocmg AR &

100 seeivin W a1

R

Ogrenci / Egitmen uygulamasinin bireysel (ayrintili) sonuglarinda, sa iistte bulunan ‘Sharing’ (Paylasim) simgesine tiklayarak sonugclari yazdirabilir ya da
PDF dosyalarini diger uygulamalara aktarabilirsiniz.

Student Name ity o L L] @ @
i i

SRR 100 100 100 100
IPertd  cradent Mame i N i O
U R ———
e e s 100 100 100 100
il e
: CERTIFICATE OF COMPLETION
g bl Hisidhe- Tt vtk e = ey st
r .
— e er feniy e by Yk Bl
I, R T R T T T ST L S
l b Lot e Mg TP iy
' ai B e .
I il flie INM | - S it R
L | ] (% T FY T 1T TSR T P Tonlae| NACRRr
I:'. GRAPH

TR —

A3 o i inakngsion o

Sonug sayfasi (solda) ve sertifika (sagda) Sertifikalar yalnizca Egitmen uygulamasindan aktarilabilir.
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8.3. Mankenin yeniden adlandiriimasi

Bgrenci uygulamasi CPR eklentisi kiti

Manken yeniden adlandirildi-

-v T - -v T [T ginda, kit icerisine kaydedilir
i . Sl boylece bir sonraki baglan-
ks (B : oL il e tida degistirilen ad gériin-
——— bl tllenir.
'. e [
Manken adi en fazla 15
il oo alfantimerik karakterden
0 e olusabilir.
o @ =
1 e, e e
. i o) L 3 ]

Manken adinin yaninda bulunan kalem seklindeki simgeye basarak mankeni yeniden adlandirabilirsiniz.

Egitmen uygulamasi CPR eklentisi kiti

=1J [T § i =1J [ LET J =1J [
o R Trrang £ e R Trrang i [pera——

.'.Elwn-.'. ; .'.-\-\.-u—. gy g A Maoin & o
B iees 2 ) -E--'Ga ——_—
Liwmn L
> —— G Cerrpiviet

et 8 Eovwiny W Sl 8 Eovwiny o v— 3

[ 0

[~ - ok

i oy, e i e, e -
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Manken listesini goriintiilediginizde ve adini degistirmek istediginiz yuvayi sola ittiginizde Rename (Yeniden Adlandir) diigmesi gériintiilenir. Bunu, Link
(Baglanti) sekmesinde bulunan kit bilgileri izerinden de yeniden adlandirabilirsiniz.
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8.4. Ogrenci adinin yeniden adlandinimasi (yalnizca Egitmen uygulamasi igin)

Her yuva icin 6grencinin yeniden adlandiriimasi

Yuvayi sola dogru iterek ilgili 6grenci adini degistirebilirsiniz.
Degistirilen 6grenci adl, ilgili baglanti devam ederken korunur ve sonug degistirilen ad altinda kaydedilir.

Sonug icin 6grencinin yeniden adlandiriimasi
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8.5. Bagl kit bilgilerinin kontrol edilmesi

Bgrenci CPR eklentisi kiti Egitmen CPR eklentisi kiti
T e e - T e e - Ty e e - T = o
< il i <
5n1=|ng=
B MAaRR I . e - A Mar
1w e
i - .
Sl R —— W a3 d
R — : o )
[ E ek
Vit il B . =
Copcim
upptipicn
Varnrad
brmare Catraear @
L5 L
Ogrenci uygulamasinin 'Settings' (Ayarlar) sekmesi @ Egitmen uygulamasinin ‘Links’ (Baglantilar) sekmesi
settings = ‘Kit Information’ (Kit Bilgileri) Link = Ayrintili bilgilerini kontrol etmek istediginiz mankeni segin

Nefes modiiliinii kit bilgileri ekranindan tekrar kalibre edin (Egitmen ve Ogrenci uygulamalarinda ortak)
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8.6. Ayarlarin degistirilmesi

Dil ayarlarini degistirin.
English(US) (ingilizce (ABD)) secildiginde, derinlik in¢ cinsinden gériintilenir.

- o — CPR parametreleri disarida birakilabilir veya puan hesaplamasinda kompresyon ve nefes parametrele-
Settings rine dahil edilebilir. Kompresyon ve nefes skoru orani ayarlanabilir. (Varsayilan ayar - 75:25)
Langyiagt
Kompresyonu yonlendiren metronom sesi hizini da ayarlayabilirsiniz.
Seore Cakeulation (yalnizca Ogrenci uygulamasi icin)

CORErIEBGn MBS

Kilavuzu ve kurtarma gérevlisi tirlint segebilirsiniz

TR PN . T Py
Hasta tiriinii segebilirsiniz.
W PR . - . .
Manken modeline bagl olarak desteklenmiyor olabilir.
Cyci
Ayarlanan doéngl sayisina ulasildiginda, degerlendirme otomatik olarak sonlanir.
Ans Verdon ® (sonsuz) olarak ayarlandiginda, kullanici 6l¢iimi sonlandirana dek dlgiim devam eder.
Tutioais
B Infgrmalion
firoath Calbration Egitim videosunu tekrar izleyebilirsiniz.

b Kit bilgilerini degistirebilir ve nefes sensdriinii kalibre edebilirsiniz.
(yalnizca Ogrenci uygulamasi igin)

Gegerli uygulama versiyonunun kontrol edilmesi
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> 9. BAKIM

9.1. Kitin kalan pil seviyesinin kontrol edilmesi

=T T = ]

i , -- -.- - =5 [ o ——
s ) L
n I
Bunu, ‘Training’ (Egitim) ana ekraninda veya Ogrenci Bunu, Egitmen uygulamasinin ‘Link’

(Baglanti) ya da Manikin Info (Manken

uygulamasinin ‘Settings’ (Ayarlar) menustndeki kit
Bilgileri) Gizerinden kontrol edin.

bilgilerinden kontrol edebilirsiniz.
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> 10. SORUN GIDERME

10.1. Sikga Sorulan Sorular

S.

Uygulama kiti tanimiyor. }

1) Kiti ‘uyandirmak’ icin BASICBiIlly+ lizerinde gogls kompresyonu gercgeklestirin. Bip sesi duyulmu-
yorsa pilleri ¢ikarip yeniden takin.

2) Pillerin ¢ikarilmasi ve yeniden takilmasindan sonra halen bip sesi gelmiyorsa pilleri degistirin.

3) Kit halen aranmiyorsa ve 2 ilk sorun giderme isleminden sonra uygulama bulunmadiysa litfen

3BScientific misteri hizmetleri ile iletisime gegin.

Yiikseltme kitinin glicii acik goriiniiyor ancak uygulama kiti arayamiyor.

‘Eklenti kiti’ uygulamasini degil de 'HeartiSense' uygulamasini kullaniyorsaniz, kit baglanamayabilir. Litfen Appstore ya da Google Store’da "Add-on
kit" (Eklenti kiti) aramasi yapin ve dogru uygulamayi indirin.

CPR eklentisi kiti HeartiSense
Ogrenci/Egitmen uygulamalar Ogrenci/Egitmen uygulamalar

Piller dogru sekilde takilmis ancak kit kompresyondan sonra bile uyanmiyor (ya da bip sesi ¢cikarmiyor)
1) Litfen pillerin dogru sekilde takildigindan emin olun. Pillerin uclar elektrotlara temas etmiyorsa gii¢ agilmayacaktir.

2) Lutfen eski pilleri yeni pillerle degistirin.

Uygulamayi kullanirken, "Low Battery" (Diisiik Pil) mesaiji gériiliiyor.

Lutfen eski pilleri yeni pillerle degistirin. oK

Nefes verildiginde, mankenin gégsii kalkiyor (dolan hava nedeniyle) ancak uygulama herhangi bir deger géstermiyor.

Latfen kontrol edin ve nefes modiliinitin akciger torbasina dogru sekilde baglandigindan emin olun.

Kit yazilim (donanim yazilimi) bilgilerini nereden kontrol edebilirim?

Ogrenci uygulamasi icin ‘Settings’ (Ayarlar)> 'Kit Information' (Kit Bilgileri) 5gesine giderek ‘Kit Software’ (Kit Yazilimi) bilgilerini kontrol edin.
Egitmen uygulamasi igin ‘Link’ (Baglanti) sekmesine gidin ardindan daha ayrintili bilgi icin bilgilerini kontrol etmek istediginiz kiti segin.
*Bolim 8.5’e bakiniz.

Uygulama versiyonunu nereden kontrol edebilirim?

‘Settings’ (Ayarlar) > ‘App Version’ (Uygulama Versiyonu) kismina gidin.
*Boluim 8.6’ya bakiniz.
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10.2. Sorun giderme

Belirti

Nedeni

Sorun giderme

Kite baglanmaya calisirken "Connection Failed"
(Baglanti Basarisiz) mesajl goriintileniyor.

D Veya soldaki simge gorunttleniyor.

Nefes moddltiniin kullaniimasi uygun degil ve
degdistiriimesi gerekiyor.

Nefes moduliiniin degistiriimesi gerekiyor
|utfen 3BScientific musteri hizmetlerini arayin.

Uygulama baglantisi kesildikten sonra bile kit
defalarca bip sesi ¢ikariyor.

Sensor parcasini bloke ederek, uyandirma
islevi hatasina neden olan bir sey olabilir.

Sensor parcasinin (kit Uzerindeki delik) yaki-
nindaki engeli (kit modili kablosu, nesne vb.)
kitten uzaklastirin.

Nefes moduli dogru sekilde baglanmis ancak
gosterilen deger dogru degil.

Nefes moddliiniin cok eski ve degistiriimesi
gerekiyor.

Nefes moduliiniin degistiriimesi gerekiyor
lutfen 3BScientific misteri hizmetlerini arayin.

Kayitli nefes kalibrasyonu degeri yanlis
olabilir ve bu nedenle uygun nefes hacmi
gosterilemez.

‘Kit Bilgileri’ ekranini a¢in ardindan nefes sen-
soruini tekrar kalibre etmek icin ‘Kalibrasyon’
diigmesine basin.

CPR oturumu sirasinda, 5 dakika icerisinde ve
5 m mesafe araliginda kit ile baglanti kesil-
meye devam eder.
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Kullanmakta oldugunuz mobil cihaz kitle
uyumlu degil.

Mobil cihazlar igin onerilen teknik ozellikler:

- i0S
11 ya da uzeri OS versiyonu, iPhone 6 ya da
tizeri, iPod Touch 6. Nesil ya da Uzere, iPad 5.
Nesil ya da Uzeri, iPad mini 4 ya da Uzeri, iPad
Air 2 ya da Uzeri 6nerilmektedir.

+ Android
Versiyon 6.0 (Marshmallow) ya da Uzeri
ile BLE 4.2 ya da Uzeri isletim sistemlerini
destekleyen 2017 yilindan sonra piyasaya
sunulmus cihazlar

* Bazi alt sinif modeller, BLE 4.2 veya sonraki
suriimlerde bile baglanti sorunlari yasayabilir

Kit yazilimi eski.

Bolim 8.5’e bakiniz. Kit bilgilerini kontrol
ederek 'Kit software' (Kit yazilimi) dgesini
kontrol edin.

Donanim yazilimi versiyonu 1.1.1’den eskiyse
glincelleme gereklidir. Litfen 3BScientific
musteri hizmetlerini arayin.

Kit ve kullanicinin mobil cihazi arasinda bir
sorun olmasi durumunda baglanti kesilebilir.

Kit ve kullanicinin mobil cihazi arasinda bir
engel olmadigindan emin olun.
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> 11. GARANTI

1. Uretici, satin alma tarihinden itibaren bir (1) yil boyunca normal kullanim kosullarinda iscilik veya malzeme kusurlarina kargi SINIRLI GARANTI sunmakta-
dir. Garanti siiresi iginde kusurlu oldugu kanitlanan "BASICBilly+ Yiikseltme Kitinin" herhangi bir bileseni iicretsiz olarak onarilacaktir. Ureticinin belirledigi
yere nakliye ve tasima Ucretlerinden musteri sorumludur.

2. Miisteri, bu sinirll garanti kapsaminda hizmet alabilmek icin satin alma tarihi, satin alma yeri ve satin alma fiyatina iliskin kanit sunmaldir. Ureticinin hicbir
acentesi, temsilcisi, saticisi bu sinirli garantinin ytukimliltklerini veya sinirlamalarini degistirme yetkisine sahip degildir.

3. MUSTERININ URETIME KARSI TEK VE YEGANE COZUMU BURADA BELIRTILEN KUSURLU MALLARIN ONARIMI VEYA DEGISTIRILMESINE iLISKIN OLA-
CAKTIR. Herhangi bir "BASICBilly+ Yikseltme Kiti" bileseninin onarimi, bu sinirli garantiyi uzatmaz veya yeni bir sinirli garanti siiresi baslatmaz.

4. Uriin arizasi; asinma, anormal kullanim, yanlis kullanim, yanlis tasima, yanlis uygulama, kaza, ihmal, yanlis kurulum, degistirme, onaylanmamis pargalarin
veya eklerin kullaniimasi, ayarlamalar veya Uretici veya yetkili temsilcisi disinda baskalari tarafindan gerceklestirilen onarim veya kusurlu iscilik veya
malzeme disindaki herhangi bir nedenle ortaya ¢iktiginda, treticinin garanti hizmeti sunmayi veya Urtinl degistirmeyi reddetme hakki saklidir. Bu sinirli
garanti, uygun olmayan ¢alisma ortamlarindan veya saklama ortamlarindan ya da dogal afetlerden veya miicbir sebeplerden kaynaklanan arizalari veya
hasarlar kapsamaz. URETICI, "BASICBIilly+ Yiikseltme Kitinin" KULLANIMINDAN VEYA BU VEYA HERHANGI BIR DIGER ACIK YA DA ZIMNi GARANTININ
IHLALINDEN KAYNAKLANAN ARIZi VEYA DOLAYLI HASARLARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR.

> 12. ILETISIM
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