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> A TERMEK BEMUTATASA

Oktaté eszkoz felsé végtagon torténd vérzéscsillapitdshoz valésdghu
sebekkel és vérzésszimulacidval. A vérzés a vérkomponensek elvesztése
a sziv- és érrendszerbdl. Amikor a vérveszteség a szbvetek elégtelen
oxigénelldtdsdhoz vezet a test egészében vagy annak egy részében, vér-
zéses sokk Iéphet fel. Felsé végtagi vérzés esetében retrospektiv vizsga-
latok kimutattdk, hogy a végtagszoritok alacsony szovédmények mellett
csokkentik a vérzést. Annak érdekében, hogy jobban felkésziiljlink az
életmentésre vészhelyzet esetén, tokéletesen el kell sajatitani a vérzés-
csillapitast és a szoritdk alkalmazasdt. Emelje magasabb szintre a kérhaz
elétti betegellatds-képzést a sebkotdozéssel és érszoritd felhelyezésével
kivitelezheté vérzéscsillapitds oktatdjellegli és gyakorlati tanitdsaval. Ez

a szimuldtor kiilondsen alkalmas a taktikai harci sériltelldtas (TCCC) és a
polgari sériiltelldtas oktatdsahoz.

A 3B Scientific dltal megalkotott, elérheté dron kaphatd P102 vérzéscsil-
lapitasi oktatod kar tokéletes megoldds a karon 1évd traumds sériilések
vérzéscsillapitdsanak és kezelésének valdsdghl gyakorldsdra. A képzés-
ben résztvevok magabiztosan elsajdtithatjdk a sulyos vérzések elldtdsat
érszoriték és sebkotdzés alkalmazdsaval.

> SZALLITASI TARTALOM

1. P102 vérzéscsillapitdsi oktato kar
2. 3 sebfedé 3B SKIN/ike ™ szilikonban
3. 2 literes kaniszter

4. Kézi vérpumparendszer

Tipp:

A kar hdrom kiilonb6zé sebtipussal rendelkezik:
- Mély szakadds vagy szurt seb (5 cm)

« Nagy kaliberU dthatold 16tt seb (GSW)

« Junctionalis seb a vall teriiletén

A szimulator 6nallé eszkozként mikodik, azonban azt a tdska tartdszi-

jai segitségével a hitelesség kedvéért vagy terepen torténé gyakorlas
céljdbdl fel lehet venni. A vérzés valdsaghlien szimuldlhatd, tobbek kozott
a kozvetlen visszajelzéssel (vérzés abbamaraddsa), amikor a gyakorlatot
végzd sikeresen elldtta a vérzést.

Az aldbbi vérzéscsillapitd eljdrdsokat végezheti:
« Erszorité felhelyezése

« Sebkotozés, beleértve a junctionalis sebet is

« XSTAT® (hemosztatikus eszkdz) alkalmazds

5. Kaniszter vérpumpa rendszer kupak

6. TObbsz6ros vérzé 6sszekottetés

7. Mesterséges vérkoncentratum, 250 ml

8. Hordtédska hevederekkel, mely a kart viselheté oktatdeszkdzzé alakitja

Kivalé minéségl 3B SKIN/ike™ szilikont haszndltak a bdér és a szovet valésaghli megjelenitésére. Legyen dvatos sebkotdzéskor, ha éles targyakat

haszndl ,és ha hosszu kérmei vannak.
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> MESTERSEGES VER KESZITESE

1. Ontse a 250 ml mesterséges vérkoncentratumot a kaniszterbe.
2. Toltse meg a kanisztert vizzel.
3. Zarja le a kanisztert és rdzza 6ssze. A vér most mdr alkalmas hasznalatra

> VERPUMPARENDSZER BEALLITASA

1. Helyezze vissza a kaniszter kupakjat a vérpumparendszer kupakjdra

2. Rogzitse a vérpumpa nagyobb csovét Ugy, hogy egyszerlien dtnyomva a csdvet a kék szelepen
3. Helyezze a kisebb csévet a kupak fennmaradd nyilasaba, lehetévé téve a vér visszadramlasat
4. Zarja be a kézi vérpumparendszer csévének fekete szelepét, ha nem azonnal kezdi az oktatdst

> 1. FORGATOKONYV HAROM SEB EGYIDEJU VERZESE

1. Csatlakoztassa a hdrom karos vérzd portot a tdbbsz6ros vérzé
csatlakozé kapcsoléjéhoz

2. Csatlakoztassa a tobbszoros vérzé csatlakozé utolsé végét a kézi
vérpumparendszer csécsatlakozéjdhoz

3. Nyissa ki a fekete szelepet az oktatds megkezdéséhez

> 2. FORGATOKONYV EGYETLEN VERZO SEB

1. Hatdrozza meg, melyik sebet akarja oktatni, és melyik kar vérzé
nyildsdra van sziiksége, hogy csatlakozzon a kézi vérpumparendszer
csovének a kivélasztott seb vérzé nyildsahoz vald csatlakozasa céljabdl

2. Csatlakoztassa a kézi vérpumparendszer csékapcsoldjat a kivalasztott
seb vérzé nyildsdhoz

3. Nyissa ki a fekete szelepet az oktatds megkezdéséhez

9

Megjegyzés:
A félreértések elkeriilése érdekében a hdarom vérzé sebnyilds a vall szintjiében 1-3-ig van szémozva. Az 1. szdmu port lesz a legkozelebbi seb
nyildsa, amely a junctionalis seb.
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> KEZI VERPUMPA ES SEBFEDO

5

Fontos:

A kézi vérpumpa segitségével szimuldlt magas nyomds alakulhat ki, amely magasabb lehet, mint a normal vérnyomds. Ezért a pumpat nem
szabad haromnal t6bb ujjal miikddtetni. Ez biztositja, hogy a sziikséges vérnyomds megjelenjen a kar erében és az érszorité alkalmazdsanak az

oktatasakor.

Tipp: Sebfedé kezelése

A nagyobb életszerliség és barmilyen zavard tényezé elkeriilése
érdekében, az egyetlen vérzé seb forgatokonyve sordn, ne felejtse
el felhelyezni az arra hivatott sebfedét a két mdsik sebre. Ezek a
sebfeddk rugalmassdgot tesznek lehetévé a forgatokonyvekben.

A2EE L

A junctionalis sebre vald sebfedé kénnyebb felszerelésekor elle-
ndrizze, hogy a fedén és a karon talalhaté kis pontjel Ugy illeszkedik,
ahogy a képen is lathatd.

A kar haszndlatét kdvetéen az dsszes sebfeddt el kell tdvolitani a
modell tisztitdsdhoz és tdroldsahoz.

P102 VERZESCSILLAPITASI OKTATO KARI Kézi vérpumpa és sebfedd

« A két sebtakaré véddétok a mély szakadasra az alkaron és a I6tt
sebre a felkaron.
« A masik sebtakard a vall teriiletén Iévé junctionalis sebre.
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> HOGYAN TEGYE A KART
VISELHETOVE?

A nagyobb életszer(iség érdekében a tdska tartdszijai segitségével visel-
hetd a kar a szimuldlt dldozaton.

1. Tavolitsa el a tartdszijat a taskdbal

2. Csatlakoztassa a hevedert a karon lIévé kampdra

3. Helyezze a szimulator tartdszijat a szimuldlt sérlt felséteste koré
4. Huzza meg a tartdszijat a kar régzitéséhez

> TISZTITAS ES KARBANTARTAS

Az oktatdst kovetben a kar teljes érrendszerét le kell 6bliteni tiszta vizzel.

1. A kaniszter feltolthetd vizzel.

2. A tobbsz6ros vérz6 csatlakozd kapcsoldt a 3 kar vér portjdhoz kell
csatlakoztatni

3. Tiszta vizet kell a rendszerbe szivattylzni, amig a sebbdl kifolyd mes-
terséges vér nyomét lehet észlelni

Annak érdekében, hogy ne maradjon viz az erekben, a vérpumparend-
szer csovét kihlzzdk a kaniszterbdl, és egy kis levegst pumpdlnak a
rendszerbe, amig a sebekbdl tébb viz nem folyik ki.

> ELERHETOSEGI ADATOK

. 3B Scientific

A worldwide group of companies

3B Scientific Europe Kft.

Taneszkdzgydrtd és Forgalmazo Kft « Kozma u. 9/B
H-1108 Budapest « Hungary

Phone: +36 143185 27 - Fax: +36 1262 33 93
3bscientific.hu « eu3bs@3bscientific.com

> MUSZAKI ADATOK

Tomeg: 3 kg

A tréner mérete: 93 cm
MUikodési hémérséklet: 0 °C —+30 °C
Taroldsi hémérséklet: -10°C —+40°C

> RENDELESI LISTA

Fogydeszk6zok

10 liveg 250 ml-es mesterséges vérkoncentratum

Tétel szama

1021572
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