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引 言

使用您所购买的分娩阶段评估训练模型，可演示不同阶段宫颈口扩张程度，并进行评估训练。该训练模型

包括6个模块，可对其进行触诊训练或研究讨论。通过仿真模型练习和日常临床实践相结合，可提高分娩

相关技能的掌握程度。 

交付内容：

6个模块

模型固定架，带有4个螺丝（与分娩模型P90组合时使用）

1瓶润滑剂

1个手提袋

特 征：

该训练模型一组6个，包含不同阶段宫颈口的生殖器模块，显示了宫颈扩张和消退的程度。这些模块可以

单独作为训练模型使用，也可以作为分娩模型P90的扩展模块使用。6个模块外观相同，背面具有编码，表

明内部宫颈情况。 

宫颈口闭合（0.5 cm）
位置-2

宫颈口扩张（5.0 cm） 
消退 
位置-1

宫颈口扩张（2.0 cm） 
位置-2

宫颈口扩张（7.0 cm） 
消退 
位置-1

宫颈口扩张（3.0 cm）
半消退
位置-2

宫颈口扩张（9.0 cm） 
消退
位置0

1号模块

4号模块

2号模块

5号模块

3号模块

6号模块
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组 装：

放入分娩阶段评估训练模块：

• 可将模块（1-6）放入分娩模型P90（基础版或专业

  版）的基础腹部模型中配合使用。

• 将分娩模型放在桌面等防滑表面上。

• 将腹盖移除。

• 将宫口插入件和产道移除（专业版）。

• 将4个螺丝拧松并移除。

• 将带有4个螺丝（仍然在安全板上）的固定架（图1）

  安装到指定位置（图2）。

仅针对基础版模型：

• 将模型腹部皮肤骶尾处的连接扣剪掉，剪下的连接

  扣留作备用，在未使用分娩阶段评估训练模型时安

  装在原位置，可防止润滑剂蓄积（图3）。

• 将外阴插件从腹部皮肤上移除。

• 安装腹部皮肤（仅在尾骨处连接）（图4）。

• 从下面将所需分娩阶段评估模型插入骨盆中（图5）。

• 确保固定架以及腹部皮肤各个连接点稳固。

• 将腹部皮肤完全关闭（图6）。
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清洁与护理：

可使用湿布清洁训练模型的表面，或者用流水冲洗。存放之前，请确保所有部件均已完全干燥。

            提 示

       如果在短时间内再次使用模型，可能会有先前的润滑剂残留在分娩模型的某些部件上。

       在开始使用之前，必须确保涂抹足量的润滑剂。如果模型较长时间不使用，则应在储存前彻

       底清洁所有部件。

技术数据 ：

尺寸规格：

模型（高*宽*深）：    13 x 11.5 x 13 cm 

袋子（高*宽*深）：    25 x 60 x 23 cm

重量：                约5.6 kg（包括手提袋；4.85 kg不包括手提袋）

工作条件：

工作温度：            -10 °C至+60 °C 

储存温度：            -20 °C至+60 °C
 

选配产品：

1020608 / XP90-015 润滑剂（2 x 250 ml）

另外，建议用于助产学和产科学训练的高仿真助产分娩训练模型

1020332 | P90B 基础版助产分娩训练模型

1020333 | P90P 专业版助产分娩训练模型
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